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[EUREAL
FIERRE S.r.l.
Milano, 01/02/2021
Oggetto / Subject:

| Awviso di Ricezione vs file tecnico secondt_: I’ articolo 13.1.b ii della Direttiva ATEX 2014/34/UE

Notification of Receipt of your technical file as article 13.1.b ii of the Directive ATEX 2014/34/UE

| RICEVUTA NUMERO / RECEIPT NUMBER : BVI/ATEX/ITA/21/011

Con la presente si dichiara che in data 27 gennaio 2021 Bureau Veritas Italia ha ricevuto una copia del seguente
file tecnico in forma sigillata:

Herewith, Bureau Veritas Italia declare that on 27% January 2021 has received a copy of the following sealed
technical files:

Numero fascicolo / File number
FIERRE_ATEX_2021_002 Rev. 1
Descrizione Prodotto / Product description

Fascicolo Tecnico ATEX monitori autoscillanti Mod. FI-SO / SS

Nome e indirizzo del fabbricante / Name and address of the manufacturer

FIERRE S.r.l.
Via Vigentina, 110/B
27100 Pavia (PV)

(@ BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Organismo Notificato No. 1370

Via Miramare 15
Notified Body No. 1370
255 20126 Milano (ltalia) otifiect Bedy No. 43

custodira il file per il periodo imposto dalla direttiva.

will store the technical file for the period imposed by the directive.

Scadenza ricevuta/ Expired date: 26 Gennaio 2031
Chrono T€2243/21/AS/as — 21.1T.3990295.726
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